Szczecinek, dnia 26.07.2019r.
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78-400 Szczecinek

Do wszystkich Wykonawcoéw
Nr sprawy 09/2019
573513-N-2019 z dnia 2019-07-17 .

dotyczy: przetargu nieograniczonego:
Dostawa wyrobow medycznych — szwy chirurgiczne, rekawice chirurgiczne

Uprzejmie informujemy, ze od uczestnikow postepowania wplynety zapytania odno$nie tresci zapisow
zawartych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.

Przytaczamy tres¢ pytan i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie 1 Dot. Pakietu nr 1 poz. 1-20

Czy Zamawiajacy dopusci w w/w pozycjach szew chirurgiczny, wchtanialny (90-120 dni), syntetyczny,
niepowlekany, monofilamentowy z kwasu glikolowego i kaprolaktonu, podtrzymywanie tkankowe 40%
po 14 dniach po zaimplantowaniu, kolor nici fioletowy?

Odpowiedz:

Zamawiajacy:_nie dopuszcza

Pytanie 2 — dot. Pakiet nr 1

Czy Zamawiajgcy wszedzie tam gdzie wymaga diugos$¢ nici 70 cm dopusci réwniez dtugosé 75 cm,
pozostate parametry bez zmian?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy:_nie dopuszcza

Pytanie 3 — dot. Pakietu nr 1 poz. 21-31

Czy Zamawiajgcy dopusci w w/w pozycjach szew syntetyczny, wchtanialny, powlekany, pleciony,
wykonany z kwasu poliglikolowego? Catkowite wchianianie 42 dni, podtrzymywanie tkankowe 50% po
8-11 dniach od zaimplantowania, 0% po ok. 21 dniach po zaimplantowaniu, bezbarwne. W przypadku
odpowiedzi negatywnej zwracam sie z prosba o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego Pakietu
Odpowiedz:

Zamawiajacy:_nie dopuszcza

Pytanie 4 — dot. Pakietu nr 1 poz. 32-59

Czy Zamawiajgcy dopusci w w/w pozycjach szew chirurgiczny, wchtaniany (180-210 dni), syntetyczny,
niepowlekany, monofilamentowy, z polidioksanonu, podtrzymywanie tkankowe po 14 dniach 75%
od zaimplantowania, 65-70% po 28 dni oraz 40% po 57 dniach?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy._nie dopuszcza

Pytanie 5 — dot. Pakietu nr 1 poz. 18, 51, 52

Zwracam si¢ do Zamawiajgcego z prosba o dopuszczenie w w/w pozycji igly okragtej o zakonczeniu
tnacym (igta przypstrzona).

Odpowiedz:

Zamawiajgcy:_nie dopuszcza

Pytanie 6 — dot. Pakietu nr 1 poz. 37

Czy Zamawiajacy dopusci w w/w pozycji szew z iglg 25mm), pozostale parametry bez zmian?
Odpowiedz:

Zamawiajacy:_nie dopuszcza

Pytanie 7 — Dot. Pakietu nr 1 poz. 48-50

Czy Zamawiajacy dopusci w w/w pozycjach szew z igtg 45mm, pozostate parametry bez zmian?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy:_nie dopuszcza
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Pytanie 8 — dot. Dot. Pakietu nr 1 poz. 59
Czy Zamawiajacy dopusci w wiw pozycji szew z igtg 65mm, pozostate par.
Odpowiedz:
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Zamawiajacy:_nie dopuszcza

Pytanie 9 — Dot. Pakietu nr 2 poz. 1-10
Czy Zamawiajgcy dopusci w w/w pozycjach szew chirurgiczny, wchianialny do 42 dni, pleciony,
Z kwasu poliglikolowego, powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, podtrzymywanie

tkankowe 50% po 8-11 dniach od zaimplantowania, 0% po ok. 21 dniach, bezbarwny?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy:_nie dopuszcza

Pytanie 10 — Dot. Pakietu nr 2

Czy Zamawiajgcy wszedzie tam gdzie wymaga dtugos¢ nici 70 cm dopusci rowniez dtugosé 75 cm,
pozostate parametry bez zmian?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy:_nie dopuszcza

Pytanie 11 — Dot. Pakietu nr 2 poz.11-14

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie rekawic z prostym mankietem, AQL 1,0, o
zawartosci

protein 50-100 pg/g? Pozostate parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedz:
Zamawiajacy:_nie dopuszcza

Pytanie 12 — Dot. Pakietu nr 2 poz.15-27

Zwracam sie do Zamawiajacego z prosba o dopuszczenie w w/w pozycjach nici, ktére réznig sie

od opisywanych w SIWZ jedynie stosunkiem glikolidu do L-laktydu (30/70) zamiast wymaganych
(35/65).

Odpowiedz:
Zamawiajacy:_nie dopuszcza

Pytanie 13 — Dot. Pakietu nr 3 poz.1

Czy Zamawiajgcy dopusci w wiw pozycji szew z igta podwdjng 70mm, pozostate parametry bez
zmian?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy: nie dopuszcza

Pytanie 14 — Dot. Pakietu nr 3 poz. 5

Zwracam sie do Zamawiajacego z proshbg o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego Pakietu
producenckiego lub dopuszczenie szwow bez klipsdw.
Odpowiedz:

Zamawiajacy:_nie dopuszcza

Pytanie 15 - Dot. Pakietu nr 3 poz.13

Czy Zamawiajacy w w/w pozycji dopusci igle odwrotnie tnacg z precyzyjnym ostrzem (typu micro-
pioint)? Igta ES ma dwie powierzchnie tnace co pozwala na gtadkie i stopniowe przejscie przez tkanki
redukujac jednocze$nie traumatyzacije tkanki.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy:_nie dopuszcza

Pytanie 16 — Dot. Pakietu nr 4 poz. 10-13

Zwracam sie do Zamawiajgcego z prosbg o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego Pakietu
producenckiego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy:_nie wyraza zgody
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